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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz 

modernizacja, rozbudowa i nadbudowa Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w Mazowieckim 

Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. 

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedź na zapytania, 

dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na ww. zadanie. 

Odpowiedzi na Zapytanie I: 

 

Pytania do Kolumna Chirurgiczna i Anestezjologiczna 

1. Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego innych kształtów 

obudów/maskownic stropowych jak prostokąt, kwadrat. 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

2. Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego zawiesia stropowego z płytą 

montażową wyposażoną w medyczne zawory kulowe do których przyłączane są 

instalacje gazów medycznych. 

Zamawiający nie wprowadza powyższych modyfikacji. 

3. Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby kolumna miała 

możliwość obrotu 330 stopni. 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

4. Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby głowica pionowa miała 

także inne przekroje poprzeczne np. kwadrat, prostokąt. 

Z uwagi, iż brak jest konkretnej propozycji, Zamawiający nie może udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi. 

5. Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby przyciski hamulców 

pneumatycznych i ciernych były montowane na przodzie / froncie w uchwycie 

sterującym umieszonym poziomo. 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
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6. Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby gniazda gazów 

medycznych były także rozmieszczane na tylnej ścianie kolumny. 

Zamawiający nie wprowadza powyższych modyfikacji. 

7. Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby gniazda elektryczne 

i teleinformatyczne były montowane na bocznych ścianach kolumny nachylone 

prostopadle do podłogi i zlicowane ze ścianą kolumny. 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

8. Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby fronty szuflad półek były 

wykonane z innych materiałów (materiał CORIAN jest wyjątkowo drogi w zakupie 

i późniejszych wymianach / serwis). 

Zamawiający nie wprowadza powyższych modyfikacji. Jednocześnie przypomina, 

iż wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez 

Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu, podano je wyłącznie 

przykładowo i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych walorach, 

parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych 

i funkcjonalnych. 

9. Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego aby półki były o wymiarach 

400x450mm. 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

10. Prosimy o wykluczenie i anulowanie zapisu przez Zamawiającego aby kolumna CH i A 

miała wbudowany system dezynfekcji pomieszczenia oparty o system jonizacji 

katalitycznej – jest to system zewnętrzny i traktowany jest jako urządzenie zewnętrzne 

w instalacjach WENTYLACJI a nie Gazów Medycznych. 

Zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje systemu jonizacji katalitycznej wbudowanego 

w kolumnę, a nie jako część instalacji gazów medycznych. 

Pytanie do panela nadłóżkowego poziomego 

1. Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego profilu panela innego niż 

prostokątnego (np. przeciętny trapez) o wymiarach 316mm x 94mm x 1600mm. 

Z uwagi, iż brak jest konkretnej propozycji, Zamawiający nie może udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi. 

2. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający zakupuje 66 szt. panela medycznego 

poziomego jednostanowiskowego. 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie do panela nadłóżkowego pionowego 

1. Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego profilu panela (np. przeciętny 

trapez) o wymiarach 316mm x 94mm x 1550mm. 

Z uwagi, iż brak jest konkretnej propozycji, Zamawiający nie może udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi. 

2. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający zakupuje 4 szt. panela medycznego pionowego 

jednostronnego. 

Zamawiający potwierdza. 

3. Prosimy o wykluczenie i anulowanie zapisu przez Zamawiającego aby panel medyczny 

pionowy miała wbudowany system dezynfekcji pomieszczenia oparty o system jonizacji 
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katalitycznej – jest to system zewnętrzny i traktowany jest jako urządzenie zewnętrzne 

w instalacjach WENTYLACJI a nie Gazów Medycznych. 

Zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje systemu jonizacji katalitycznej wbudowanego 

w kolumnę, a nie jako część instalacji gazów medycznych. 
 
 

Odpowiedź na Zapytanie I: 
 

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z  osłoną jednoczęściową, wykonaną 

z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu 

aluminiowego? 

Tak, Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z osłoną jednoczęściową, wykonaną 

z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu 

aluminiowego. 
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