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Do zainteresowanych
postepowaniem FzP.281046.2019

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: ,Materiaty medyczne, zestawy i akcesoria do
rozpuszczania oraz podawania cytostatykow”, ogtoszonego w BZP w dniu 22.08.2019 pod poz.
588714-N-2019

W odpowiedzi na otrzymane pytania Zamawiajacy informuje, ze:

Czesc |

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielanie poszczegélnych pozycji z pakietéw.

Pakiet nr1 poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na dopuszczenie systemu beziglowego o Specjalnej konstrukcji zaworu
gwarantuje minimalizacje przestrzeni martwej pomiedzy obudowg a membrang silikonowa maksymalnie
redukujac zaleganie pozostatosci krwi lub ptynu. Duia przestrzed wewnetrzna zapewnia przeptyw
grawitacyjny na poziomie min. 18,7 I/h, czyli 312ml/min. Cisnienie ptynu iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba,
czyli 58 PSI, cisnienie zwrotne 2 Ba, czyli 29 PSI. Wysokiej jakoéci membrana silikonowa pozwala na
wielokrotne podawanie leku nie powodujgc tym samym wycieku Idealne dopasowane obudowy z
membrana silikonowg nie pozwala na dostanie sig powietrza do wnetrza zaworu Maty rozmiar,
przezroczysta budowa Prosty tor przeptywu zapewnia rownomierny i ptynny wlew Kompatybilny z
koricowkami Luer, Luer lock. tatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa Mozliwoéé uzywania przez 7 dni i
600 wejs¢ Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcje ze stosowanymi lekami?

Odpowiedi

Zamawiajacy dopuszcza do oferowania systemu opisanego w zapytaniu tj., systemu bezigtowego o
specjalnej konstrukcji zaworu, ktdra gwarantuje minimalizacje przestrzeni martwej pomiedzy obudowg
a membrang silikonowg maksymalnie redukujac zaleganie pozostatoéci krwi lub ptynu, z duig
przestrzenia wewnetrzng zapewniajgcy przeptyw grawitacyjny na poziomie min. 18,7 1/h, czyli
312ml/min. Cisnienie ptynu iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba, czyli 58 PSI, ciénienie zwrotne 2 Ba, czyli 29



PSl. Z membrang silikonowg pozwalajacy na wielokrotne podawanie leku. System kompatybilny z
koricowkami Luer, Luer lock. Mozliwo$¢ uzywania przez 7 dni i 600 wejsé, bez PVC, lateksu.

Pakiet nr 2 poz. 1-5

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie w/ w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielanie poszczegélnych pozycji z pakietéw.

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie systemu trzech bezigtowych zaworéw pozwalajacy na
wielokrotne uzycie z zachowaniem jatowoéci przez minimum 7 dni lub 500 aktywacji nie zawierajgcy
metalu , pvc lateksu i nie wchodzi w reakcje ze stosowanymi lekami. Kompatybilny z koricéwkami Luer,
luer lock , obudowa przezroczysta lata do dezynfekcji wstawka sylikonowa. Dfugos¢ catego zestawu ok.
9,5 cm szybko$¢ przeptywu 145ml/min objetosé ptynu potrzebna do przeptukania zaworéw i drenu 2ml?
Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga asortymentu o wtasciwosciach i funkcjonalnoséci okreslonej w SIWZ,

Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie systemu dwéch bezigtowych zaworéw pozwalajgcy na
wielokrotne uzycie z zachowaniem jatowosci przez minimum 7 dni lub 500 aktywacji nie zawierajacy
metalu , pvc lateksu i nie wchodzi w reakcje ze stosowanymi lekami. Kompatybilny z koricéwkami Luer,
luer lock , obudowa przeiroczysta lata do dezynfekcji wstawka sylikonowa. Dtugo$¢ catego zestawu ok.
9,5 cm szybkos$¢ przeptywu 143ml/min objetos¢ ptynu potrzebna do przeptukania zaworéw i drenu 2ml?
Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga asortymentu o wlasciwosciach i funkcjonalnoéci okreslonej w SIWZ,

Pakiet nr 2 poz. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielanie poszczegélnych pozycji z pakietow.

Pakiet nr 2 poz. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu do przygotowania i dzielenia lekdw z fiolek
zakoriczonych gumowym korkiem do wielokrotnego uzycia , wykonany z materiatu odpornego na kontakt
ze sktadnikami chemioterapeutykow posiadajacy filtr bakteryjny 2 um. Pakowa ny po 100 sztuk nie zawiera
lateksu PVC i DEHP?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga asortymentu o wtasciwosciach i funkcjonalnosci okreslonej w SIWZ.

Pakiet nr 4 poz. 1-2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie ostony leki éwiattoczute w kolorze z6ttym?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode na oferowanie oston na leki $wiattoczute w kolorze zottym,

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie ostony na leki éwiatfoczule 100m! 11x19cm?
Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode na oferowanie oston na leki $wiattoczute 100ml w rozmiarze 11x19 cm.
Pakiet nr4 poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie ostony na leki éwiattoczule 250ml 16x23cm?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode na oferowanie oston na leki §wiattoczute 250ml w rozmiarze 16x23 cm.
Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie ostony na leki éwiattoczule 1000ml 21x30cm?
Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgodg na oferowanie oston na leki $wiattoczute 1000 ml w rozmiarze 21x30 cm.



Czesc I

Pakiet nr 7, pozycja nr 1 — Czy zamawiajacy dopusci maske bez zaworuy, ale o niskich parametrach oporu,
pozostate parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dopuszcza do oferowania masek bez zaworu.

Czesé Il

Pakiet 1:

Poz. 1

1. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie sterylnej, beziglowej zastawki dostepu dozylnego, o
wytrzymatosci na cisnienie zwrotne i ci$nienie ptynu iniekcyjnego min. 60 psi, o przeptywie min. 165
ml/min, z bezbarwna, jednoelementows, silikonowa, przezroczystqa membrang z gtadka powierzchnig do
dezynfekcji (jednorodna materialowo powierzchnia styku koricéwki Luer na drodze przeptywu ptynu), z
mozliwoscig podtgczenia u pacjenta przez 600 aktywacji lub 7 dni, o objetosci wypetnienia 0,04ml.
Odpowiedz

W zakresie pakietu | poz.1 Zamawiajacy dopuszcza do oferowania sterylnej, bezigtowej zastawki
dostgpu dozylnego, o wytrzymatosci na cisnienie zwrotne i ciénienie ptynu iniekcyjnego min. 60 psi, o
przeptywie min. 165 ml/min, z bezbarwna, jednoelementowa, silikonowa, przezroczysta membrang z
gtadka powierzchnig do dezynfekgji (jednorodna materiatowo powierzchnia styku korcowki Luer na
drodze przeptywu ptynu), z moiliwoscig podtaczenia u pacjenta przez 600 aktywacji lub 7 dni, o
objetosci wypetnienia 0,04ml.

Poz. 2

1.Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie sterylnej, bezigtowej zastawki dostgpu dozylnego z czerwonym
pierscieniem, o wytrzymatosci na ciénienie zwrotne i ci¢nienie ptynu iniekcyjnego min. 60 psi, o przeptywie
min. 165 ml/min, z bezbarwna, jednoelementowa, silikonowa, przeiroczysty membrang z gladka
powierzchnig do dezynfekcji (jednorodna materiatowo powierzchnia styku koncowki Luer na drodze
przeptywu plynu), z mozliwoscig podtaczenia u pacjenta przez 600 aktywacji lub 7 dni, o objetosci
wypetnienia 0,04ml.

Odpowiedz

W zakresie pakietu 1 poz.2 Zamawiajacy dopuszcza do oferowania asortymentu opisanego w zapytaniu.
2.Prosimy Zamawiajgcego o wyja$nienie czy oczekuje tacznika z neutralnym cisnieniem, ktéry ogranicza
ryzyko cofania sie krwi do $wiatta cewnika.

Odpowiedz

W zakresie pakietu 1 poz.2 Zamawiajacy dopuszcza do oferowania asortymentu opisanego w zapytaniu.
Pakiet 5:

Poz. 1.2.3

1. Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy oczekuje aby system byt catkowicie bezigtowy?

Odpowiedz

Zgodnie z opisem asortymentu Zamawiajacy wymaga aby system byt zamkniety i bezpieczny.

Poz. 1

1.Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie systemu rownowaznego o ponizszych parametrach : naktadka
na fiolke kompatybilna z fiolkg o wielkosci 13, 20 mm w zaleznoéci od potrzeb Zamawiajgcego, komora
rozprezeniowa zapewniajaca pochtanianie aerozoli i wyréwnanie ciénienia do pojemnosci maksymalnie
100 ml, posiada plastikowy igte wzdtuznie $cietg — zapewniajacg maksymalne wybranie leku z fiolki,
dziatajacy w systemie membran elastomerowych, gwarantujgcych suche potgczenie.

Odpowiedz

W zakresie pakietu V poz. 1 Zamawiajacy dopuszcza do oferowania systemu opisanego w zapytaniu.
Poz. 2

1.Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie systemu réwnowaznego o ponizszych parametrach : bezigtowy
przyrzad stuzacy do pobierania leku z fiolki, a nastgpnie przeniesienie tego leku w strzykawke do
pojemnika lub w miejsce wktucia, dziatajacy w systemie elastomerowych membran, posiadajgcy kod ONB,
kompatybilny z poz. 2,3,4.



Odpowiedz

W zakresie pakietu V poz. 2 Zamawiajacy dopuszcza do oferowania systemu opisanego w zapytaniu.
Poz. 3

1. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie adaptera do cewnika kompatybilnego z poz. 2, dziatajgcego w
systemie podwojnych elastomerowych membran, o objetosci wypetnienia 0,95ml.

Odpowiedz

W zakresie pakietu V poz. 3 Zamawiajacy dopuszcza do oferowania adapteréw opisanych w zapytaniu.

Czesc IV

Pakiet nr5

Czy Zamawiajacy dopusci do udziatu w postepowaniu produkty o ponizszych parametrach technicznych:
Poz.1 - adapter fiolki

Przyrzad pasujacy do fiolek leku o $rednicy 13 i 20 mm. Przyrzad odznaczajacy sie wysoka wydajnoscig
pobrania catej objetosci leku z fiolki. Przyrzad z wbudowanym wewnatrz systemem membran,
zabezpieczajgcy przed uwalnianiem opardw z fiolki. Przyrzad posiadajacy zatyczke zabezpieczajaca oraz
ergonomiczny ksztatt utatwiajacy natozenia na fiolke. Pakowany w jednym blistrze. Przyrzad dostosowany
do roznego ksztaltu szyjek fiolek. Posiadajacy bezpieczne, kompatybilne potgczenie w systemie
zamknigtym. Przyrzad kompatybilny z tacznikiem na strzykawke (pozycja 2) umozliwiajacy transfer leku z
fiolki do 10 pobrar. Wizualny znak potwierdzajacy bezpieczenstwo potaczenia z tacznikiem na strzykawke
w systemie zamknigtym. Sterylny, pakowany pojedynczo, przeznaczony do lekdw cytostatycznych, wolny
od DEHP i lateksu.

Odpowied:

Zamawiajacy dopuszcza do oferowania w zakresie pakietu V poz.1 przyrzadéw opisanych w zapytaniu.
Poz.2 — adapter strzykawki

Urzgdzenia posiada dwie igty zabudowane uniemozliwiajgce nie$wiadome uktucie. tacznik na strzykawke
typu Luer Lock do pobierania leku z fiolki z zamocowanym adapterem w bezpiecznym systemie
zamknigtym. Urzadzenie pozwalajace na bezpieczny transfer leku przez adapter cewnika (pozycja 3).
Przyrzad posiada dwie igly, zatyczke zabezpieczajaca koricowke adaptera. Wizualny znak gwarantujgcy
prawidtowe potgczenie w systemie zamknigtym. Do 10 przebié¢ membrany, kompatybilny ze wszystkimi
elementami systemu z poz. 1i 3. Sterylny, pakowany pojedynczo, przeznaczony do lekdw cytostatycznych,
wolny od DEHP i lataksu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza do oferowania w zakresie pakietu V poz.2 adapteréw opisanych w zapytaniu
Poz.3 —adapter cewnika

Przyrzad kompatybilny z adapterem strzykawki (pozycja 2). Urzadzenie wyposazone w korcéwke do
powszechnie uzywanych cewnikéw Foleya w bezpiecznym systemie zamknietym przeznaczone do
bezpiecznego podawania lekéw cytostatycznych do cewnika pecherza moczowego. Umozliwia
przeksztaicenie otwartego ztgcza cewnika w zamknigty system CSTD potwierdzone sygnatem
diwigkowym. Bez lateksu i DEHPO. Sterylny , pakowany pojedynczo. Urzgdzenie umozliwia transfer leku
do 10 pobran.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza do oferowania w zakresie pakietu V poz.3 asortymentu opisanego w zapytaniu.

Jednoczesnie, Zamawiajacy informuje, ze wydtuza termin skfadania i otwarcia ofert i wyznacza go na
dzien 02.09.2019 r. Miejsce i godziny sktadania oraz otwarcia pozostajg bez zmian.

CZLONEK ZARZADU

Darius narczyk
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